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LN 値）に約 5 倍の開きが認められた．この結果から，感作性物質のアレルギー活性の指標と
なる刺激性指数（Stimulation Index : SI）が系統間で異なる可能性が示唆された．また，同じ
マウスの系統 CBA/CaHsdRcc（SPF）マウスにおいて，6 種類の溶媒，アセトン / オリーブ
油（4/1，v/v）（AOO），エタノール / 水（70％ EtOH），ジメチルホルムアミド（DMF），2-
ブタノン（BN），プロピレングリコール（PG），DMSO，の dpm/LN 値において，70％ EtOH
群で最低値，DMSO 群で最高値が認められた．さらに，感作性物質 alpha-hexylcinnamaldehyde
（HCA）を用いた溶媒間の比較において，感作性指標 EC3 に基づく場合，BN，DMF，70％ 
EtOH および PG を用いた場合は Moderate sensitizer に，AOO および DMSO を用いた場合























2002 年に OECD テストガイドライン 429（OECD 
Guideline for Testing of Chemicals 429 : Skin 








性化試験（human Cell Line Activation Test ; h- 
CLAT）12），タンパク結合性測定法13），ペプチド
結合性試験（Direct Peptide Reactivity Assay :  
DPRA）14），構造活性相関システム（QSAR）15），
RIPT（Repeated Insult Patch Test : RIPT）16，17）な
どが皮膚感作性の代替評価法として知られている．











ケースは非常に多いため，RI を用いた LLNA の
基礎データの収集は引き続き重要である．













研 究 方 法
　1．化学物質
　一般的に LLNA において溶媒として用いられる
6 つの物質，4:1 v/v acetone and olive oil（AOO），
7:3 v/v ethanol/water（ethanol : VWR International 
GmbH, Darmstadt, Germany） （70％ EtOH），N,N-
dimethylformamide （Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany）（DMF），2-butanone （Merck KGaA, 
Darmstadt, Germany）（BN），propylene glycol 
（Fluka Chemie AG, Buchas, Switzerland）（PG）およ




Chemie AG, Buchas, Switzerland）（HCA）を 5％，
10％および 25％の 3 濃度に調整し用いた．
　2．使用動物
　本実験においては処置時点において 8 週齢～
12 週齢のメスのマウス 7 種類，CBA/CaOlaHsd
（Harlan Laboratories BV, Netherland），CBA/
CaHsdRcc（SPF）（RCC Ltd., Füllinsdorf, Swit-
zerland），CBA/Ca（CruBR）（Harlan Labora-
tories BV, Netherland），CBA/Jlbm（SPF）（Harlan 
Laboratories BV, Netherland），CBA/JNCrj
（Charles River, UK），BALB/cOlaHsd （以下，
BALB/c）（Harlan Laboratories BV, Netherlands）
および HanRcc:NMRI（以下，NMRI）（RCC Ltd., 
Füllinsdorf, Switzerland）を用いた．すべての動
物 は Makrolon Type-2 ケ ー ジ（Lignocel, Schill 
AG, Muttenz, Switzerland）に個別飼育し，投与
前 5 日間の順化を行った．飼育室内は温度 22±
3℃，湿度 30 ～ 70％，換気回数 10 ～ 15 回 / 時間
に保たれ，午前 6 時から午後 6 時まで人工照明
を行った．すべての操作は OECD Guideline for 
Testing of Chemicals, Updated Guideline 429 Skin 







Healthcare Bio-Science Limited, Buckinghamshire, 
England）を 250 µl 投与し，その後，約 5 時間後
に安楽死させ，所属リンパ節を採取した．採取
されたリンパ節は動物ごとにプールした後，セ
ルストレーナ（mesh size, 200 µm）でろ過し，リ
ンパ節細胞浮遊液（LNC）を得た．LNC に 5％の
trichloroacetic acid（Fluka Chemie AG, Buchs, 





（Perkin Elmer GmbH, Rodgau, Germany）に入れ，
β-scintillation counter（Tri-Carb 2900TR, Perkin 
Elmer ［LAS］ GmbH, Rodgau, Germany）により
3HTdR の dpm/LN 値を測定し，被験物質による免
疫細胞の特異的増殖を検出した．




（SPF），CBA/JNCrj，BALB/c および NMRI のそ




　実験 2．系統差による dpm/LN 値への影響検討
試験










CBA/CaOlaHsd および CBA/CaHsdRcc を選択し
た．









る dpm/LN 値および Stimulation Index への影響検
討試験
　6 種類の溶媒における感作性物質 HCA に対する
反応性の違いを観察するために，CBA/CaOlaHsd
マウスそれぞれ 4 匹を用い，5％，10％，25％（v/v）
の濃度の HCA および 6 種類の溶媒，AOO，70％ 
EtOH，DMF，BN，PG，および DMSO をそれぞれ
局所暴露させた場合の dpm/LN 値を測定し，刺激性
指数（Stimulation Index : SI）が 3になる濃度，すな
わちEstimated concentration for a STIMULATION 
INDEX of 3 （EC3; Extreme［＜ 0.1］，Strong［0.1
to ＜1］，Moderate［1 to ＜ 10］および Weak
［10 to ＜ 100］）を算出した．
結 果
　実験 1．6 種類のマウス系統における dpm/LN 背
景値測定試験の結果




LN 値は，CBA/CaOlaHsd において 130，CBA/Ca
（CruBR）において 358，CBA/Jlbm（SPF）におい
て 393，CBA/JNCrj において 262，Balb/c におい
て 185，および NMRI において 554 であった．最
低値を示した CBA/CaOlaHsd と最高値を示した
NMRI マウスにおいては dpm/LN 値の差が 424 で
あった（Table 1）．
　実験 2．系統差による dpm/LN 値への影響検討
試験の結果
　CBA/CaOlaHsd と CBA/CaHsdRcc（SPF）マウ











JNCrj，BALB/c および NMRI のそれぞれ 4 匹
において，3H-methylthymidine（3HTdR）のリ





スの 2 種類をそれぞれ 5 匹用い，DMSO を局所暴
露させた場合の dpm/LN 値，および NCG の dpm/
LN 値を測定した結果，CBA/CaOlaHsd マウスの
DMSO 適用群の dpm/LN 値は 406 であったのに対
し，CBA/CaHsdRcc （SPF）マウスにおける dpm/
LN 値は 682 であった（Table 2）．
　実験 3．溶媒の違いによる dpm/LN 値への影響
検討試験の結果
　CBA/CaHsdRcc （SPF）マウスをそれぞれ 5 匹
用い，AOO，70％ EtOH，DMF，BN，PG および
DMSO をそれぞれ局所暴露させた場合の dpm/LN
値，および NCG の dpm/LN 値を測定した結果，
NCG を除いて最も低値を示したのは 70％ EtOH で
あり，続いて PG，DMF，AOO，BN，DMSO の順
であった．最も低値を示した 70％ EtOH と DMSO
の dpm/LN 値の差は 550 であった．なお，DMSO
については実験 2 のデータを引用した（Table 3）．
　実験 4．HCA を投与した場合の溶媒の違いによ
る dpm/LN 値および Stimulation Index への影響検
討試験の結果
　CBA/CaOlaHsd マウスそれぞれ 4 匹を用い，
5％，10％，25％（v/v）の濃度の HCA および 6 種
類 の 溶 媒，AOO，70 ％ EtOH，DMF，BN，PG，
および DMSO をそれぞれ局所暴露させた場合の
dpm/LN 値を測定した結果，HCA 濃度 5％におい
て最も高い値を示した溶媒は DMSO であり，これ




した溶媒は DMSO であり，これに続き PG，DMF，
AOO および 70％ EtOH の順に高い値を示した．
HCA 濃度 25％における dpm/LN 値の最低値を






て SI:3 以上を示したのは BN のみであった．HCA
濃度 10％においては AOO と DMSO を除くすべて
の溶媒で SI が 3 以上となり，25％においてすべて
の溶媒において SI が 3 以上となった．さらに SI が
3 になる濃度，すなわち EC3 を算出した結果，最
低値を示した BN（EC3 : 1.76）と最高値を示した




された 2002 年以降，世界中で多くの LLNA 試験が




Vehicle mean ± SD
CBA/CaOlaHsd NCG 182 ±  78
CBA/CaHsdRcc （SPF） NCG 189 ±  54
CBA/CaOlaHsd DMSO 406 ± 133
CBA/CaHsdRcc （SPF） DMSO 682 ± 151
CBA/CaOlaHsd および CBA/CaHsdRcc（SPF）
マウスをそれぞれ 5 匹用い，dimethyl sulphoxide 
（DMSO）を局所暴露させた群と無処置群（no-
treatment control group : NCG）の dpm/LN 値を
測定した（文献29）より引用）．





NCG 189 ±  54
AOO 294 ±  46
EtOH70％ 132 ±  55
DMF 235 ± 108
BN 320 ± 124
PG 219 ±  40
DMSO 682 ± 151
CBA/CaHsdRcc （SPF）マウスをそれぞれ 5
匹用い，4:1 v/v acetone and olive oil（AOO），
7 :3 v/v ethanol/water（70％ EtOH），N,N-
dimethylformamide（DMF），2-butanone（BN），
propylene glycol（PG）および dimethyl sulphoxide
（DMSO）をそれぞれ局所暴露させた場合の 3H- 
methylthymidine（3HTdR）の取り込み量（dpm/
LN 値），および無処置動物（no-treatment control 
group : NCG）の取り込み量（dpm/LN 値）を測































Animals に発表（T.Anzai et al）されており，本論
文における考察も同論文を参考とした29）．
　6 種類のマウスの系統差においては，実験 1 の結
果が示すように，欧州で入手可能なマウスの背景値
の最も低い系統（CBA/CaOlaHsd）と最も高い系
統（NMRI）で 3HTdR の取り込み量に約 5 倍の開
きが認められた（Table 1）．アレルギー活性の指標
Table 4　HCA を投与した場合の溶媒の違いによる dpm/LN 値への影響検討試験の結果
HCA Concentration （％）
dpm/LN
AOO 70％EtOH DMF BN PG DMSO
 0  334  211  437  296  364 1,055
 5  504  512 1,096 1,229  578 1,614
10  755  960 2,627 1,705 1,736 1,952
25 2,804 2,764 2,869 2,589 3,649 4,984
CBA/CaOlaHsd マウスそれぞれ 4匹を用い，5％，10％，25％（v/v）の濃度のalpha-hexylcinnamaldehyde 
（HCA）および 6 種類の溶媒，4:1 v/v acetone and olive oil（AOO），7:3 v/v ethanol/water（70％ 
EtOH），N,N-dimethylformamide（DMF），2-butanone（BN），propylene glycol（PG）および dimethyl 
sulphoxide（DMSO）をそれぞれ局所暴露させた場合の dpm/LN 値を測定した（文献29）より引用）．
Table 5　HCA を投与した場合の溶媒の違いによる Stimulation Index への影響検討試験の結果
HCA Concentration （％）
Stimulation Index （SI）
AOO 70％EtOH DMF BN PG DMSO
 0 1 1 1 1 1 1
 5 1.5 2.4 2.5 4.1 1.6 1.5
10 2.3 4.6 6.0 5.8 4.8 1.8
25 8.4 13.1 6.6 8.7 10.0 4.7
EC3 11.72 6.36 5.71 1.76 7.35 16.21
CBA/CaOlaHsd マウスそれぞれ 4 匹を用い，5％，10％，25％（v/v）の濃度の alpha-hexylcinnamaldehyde
（HCA）および 6 種類の溶媒，4:1 v/v acetone and olive oil（AOO），7:3 v/v ethanol/water（70％ EtOH），
N,N-dimethylformamide（DMF），2-butanone （BN），propylene glycol（PG）および dimethyl sulphoxide
（DMSO）をそれぞれ局所暴露させた場合の刺激性指数（Stimulation Index : SI）が 3 になる濃度，すな



















（Table 2）．また，DMSO における両系統の dpm/
LN 値の差は，NCG との比較においても明らかな差
が認められている（Table 2）．これらの結果から，



























EC3 における最低値を示した BN と最大値を示し
た DMSO の差は 14.45 であった（Table 5）．HCA
と 6 種類の溶媒の組み合わせによる実験 4 により算
出された EC3 の評価方法として Recommended 
scheme using EC3 values derived from the local 
lymph node assay（Kimber ら，2003）に紹介され
ている 4 段階の判定方法，すなわち，Extream（＜
0.1），Strong（0.1 to ＜ 1），Moderate（1 to ＜
10），および Weak（10 to ＜ 100）に照合した場
合30），溶媒として BN，DMF，70％ EtOH および
PG を用いた場合の EC3 は 10 以下となるため HCA
は Moderate sensitizer に分類される．一方，AOO
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF VEHICLE DIFFERENCE  
AND STRAIN BACKGROUND DATA ON THE RESULTS  
OF LOCAL LYMPH NODE ASSAY
Masamichi KAMINISHI, Takayuki ANZAI, Keizo SATO,  
Masaya FUJISHIRO, Xiao-Pen LEE and Junichi SATO
Department of Legal Medicine, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 The local lymph node assay （LLNA）, adopted and globally referred to as OECD Test-
ing Guideline 429, has several advantages of quantitative data, and the reduced number of animals used 
compared to the conventional skin sensitization tests from the viewpoint of data objectivity and animal 
welfare; however, the analysis of accumulated LLNA data reveals that the animal strains and vehicles 
employed are likely to aﬀect LLNA results.  The purpose of this study was to comprehensively evaluate 
the effects on determination of skin sensitization in LLNA, potentially caused by selection of animal 
strains and vehicles.  We investigated the background data on 6 mouse strains, commonly used in Eu-
rope, on the incorporation of 3H-methyl thymidine （3HTdR）, measured by β-scintillation counter as 
disintegrations per minute （dpm/LN level）, in addition to the data of vehicle diﬀerence in the local lymph 
node response.  Under the conditions of this study, about a 5-fold diﬀerence in dpm/LN level was noted 
between the lowest background data of CBA/CaOlaHsd and the highest of NMRI. This result suggested 
that the criteria of allergy activation Stimulation Index （SI） in LLNA may be determined diﬀerently de-
pending on animal strains.  A vehicle diﬀerence in the local lymph node response was observed when 
CBA/CaHsdRcc （SPF） were exposed to 6 vehicles ; 4:1 v/v acetone and olive oil （AOO）, ethanol/water 
（70％ EtOH）, N,N-dimethylformamide （DMF）, 2-butanone （BN）, propylene glycol （PG） and dimethyl sul-
phoxide （DMSO）.  This experiment showed that the dpm/LN level was lowest in the 70％ EtOH group 
and highest in the DMSO group.  When alpha-hexylcinnamaldehyde （HCA） was used as a sensitizer, 
calculated sensitizer criteria EC3 values showed a weak sensitizer when AOO and DMSO were used 
as vehicles, while it was a moderate sensitizer when the other 4 vehicles were used.  These results sug-
gested that there are vehicle diﬀerences in the dpm/LN level in LLNA, and that the sensitization potency 
of sensitizer may be classiﬁed into diﬀerent categories when using diﬀerent vehicles.  Because there are 
many animal strains and vehicles other than those employed in this study, further studies comparing 
LLNA results among animal strains and vehicles commonly used are needed to clarify the reliability of 
the LLNA.  Therefore, this study which suggests the necessity of careful consideration in selection of 
animal strain and vehicle should be referred for further evaluations on data precision in LLNA.
Key words :  animal strain, local lymph node assay, OECD test guideline, skin sensitization, vehicle 
eﬀect
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